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ショック
は不要

心肺蘇生
法の継続

合　　否　　の　　判　　定

効　　　　　果　　　　　確　　　　　認　　　　　表

ショック
が必要

協力者と協力して心肺蘇生法ができたか

救急隊に、簡潔に引継ぎができたか

電極パッド（貼り付けたままにする）

☆電気ショック前の指示（誰も傷病者に触れないよう指示を出し確認する）

☆電気ショックの実施（電気ショックボタンを押すことを周囲に告げる）

☆すぐに胸骨圧迫を再開したか

電極パッドの装着（貼り付け位置は適切か）AED
到着から
解析まで

AEDの電源（切らない）

引継ぎ

心肺
蘇生
法

傷病者の反応を確認したか

☆１１９通報・AED の手配

気道確保したか。（頭部後屈あご先挙上法）

☆電気ショックが終わったら、すぐに胸骨圧迫を再開したか

電極パッドを貼るとき注意点
（水濡れ・貼付剤・ペースメーカー・胸毛・金属類）

☆解析時の指示（誰も傷病者に触れないよう指示を出し確認する）

番　　　　　　　　号

氏　　　　　　　　　　　名

項　　　　　　　　目（☆印は特に重要）

人工呼吸（連続して2回、胸が上がるのが分かる程度）

☆胸骨圧迫（正しい圧迫部位・姿勢・リズム・深さで圧迫する）

傷病者の近くに置き、電源を入れたか

☆呼吸の確認


